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Minimální technické podmínky	                                                              Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace


Veřejná zakázka
„Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 3. etapa“




Část č. 2  - Myčka podložních mís

	Název
	Myčka podložních mís
	Oddělení
	C-JIP

	Počet ks
	1
	
	Předpokládaná cena
	160 331



Technická specifikace

· 1 kus mycího a dezinfekčního automatu na podložní mísy a močové láhve s termickou
· dezinfekcí
· přístroj musí být samostatně stojící přístroj z chromniklové oceli nebo nerezové oceli
· dezinfektor musí mít kapacitu mytí minimálně pro 1 kus podložní mísy s poklicí a 1
· kus močové láhve nebo 3 kusy močových lahví
· přístroj musí umožnit zabudování držáků i pro jiný typ vyplachovacích nádob
· dezinfektor musí mít minimálně 3 programy (úsporný, normální, intenzivní)
· dezinfektor musí mít displej s česky psanými informacemi o fázi cyklu a se signalizací poruch
· hygienické vysušení a ochlazení obsahu komory 
· přístroj musí mít vlastní vyvíječ páry a výkonné čerpadlo pro tlakové mytí
· přístroj musí splňovat termickou dezinfekci dle parametrů A0 60/600/3000 nebo dle vyhlášky MZ ČR 
195/2005 Sb.




Tato dodávka bude spolufinancovaná Evropskou unií z Centra pro regionální rozvoj. Integrovaný regionální operační program. Číslo výzvy: 31 – Zvýšení kvality návazné péče. Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
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