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Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

AKREDITOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Třinec, 8. 12. 2023
Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1
Název VZ:
 Servis monitorovací techniky
Číslo VZ: 
TRI/Buj/2023/35/servis monitorů
 (v systému EZAK číslo P23V00000337)
Druh VZ:
veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Účastník prostudováním zadávací dokumentace a jich příloh zjistil nesoulad v seznamu zdravotnické techniky, která má být předmětem této veřejné zakázky. Účastník porovnával především seznam zdravotních přístrojů uvedený v čl. 4 Zadávací dokumentace – Technická specifikace, čl. V. odst. 1 Servisní smlouvy, Příloze č. 1 – Seznam ZP Servisní smlouvy a v Krycím listu nabídky:

· Monitor B40: chybí v čl. 4 Zadávací dokumentace – Technická specifikace, je však součástí servisní smlouvy v čl. V. odst. 1, Přílohy č. 1 servisní smlouvy – Seznam ZP i Krycího listu nabídky. 

· Centrála V5.X: chybí v čl. V. odst. 1 Servisní smlouvy, je však součástí čl. 4 Zadávací dokumentace – Technická specifikace, Přílohy č. 1 Servisní smlouvy – Seznam ZP i Krycího listu nabídky.

Účastník se domnívá, že předmětem plnění této veřejné zakázky je seznam přístrojů uvedený v Krycím listu nabídky, který je totožný s Přílohou č. 1 – Seznam ZP Servisní smlouvy. Přesto však účastník tímto žádá zadavatele o potvrzení své domněnky a svolení s doplněním přístroje „Centrála V5.X“ do čl. V. odst. 1 Servisní smlouvy pro nacenění provedení jednoho předepsaného servisu u této položky. 

Odpověď:

Zadavatel doplnil monitor B40 do čl. 4 Zadávací dokumentace – Technická specifikace. Viz EZAK, Zadávací dokumentace – aktualizace k 8. 12. 2023.
Zadavatel doplnil centrálu V5.X do čl. V. odst. 1 Servisní smlouvy. Viz EZAK, Servisní smlouva – aktualizace k 8. 12. 2023.
Termín pro podání nabídek se prodlužuje do 15. 12. 2023, 8:00 h.
Ing. Lucie Bujáková 
referent veřejných zakázek
