[bookmark: _Hlk109803885]Dobrý den,

zadavatel v reakci na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující: 

Dotaz účastníka č. 1: 

1) V čl. Práva a povinnosti Půjčitele, body e) a f) návrhu smlouvy o výpůjčce (Příloha č. 2 ZD), jsou uvedeny odlišné lhůty týkající se reakce na závadu a jejího odstranění. Konkrétně v bodě e) lhůta „nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení závady“ a v bodě f) lhůty „do 24 hodin od nahlášení bez potřeby náhradních dílů“ a „do 2. pracovního dne v případě potřeby náhradních dílů“. 

Za účelem správného nastavení kapacit servisní podpory a řádného zpracování nabídky si dovolujeme požádat o upřesnění, která z uvedených lhůt je závazná pro plnění smlouvy, případně jakým způsobem mají být tyto lhůty vzájemně vykládány. 

Prosíme zejména o upřesnění, zda: 1. závaznou lhůtou je „do 2 pracovních dnů“ dle bodu e), nebo 2. závazné jsou lhůty dle bodu f) (tj. 24 hodin / 2. pracovní den), nebo 3. jde o různé typy lhůt (reakční / lhůta pro odstranění) a jaký je jejich vztah při vyhodnocení plnění.

Děkujeme za upřesnění pro správné zpracování nabídky

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel upřesňuje, že závazné lhůty jsou ty, jež jsou uvedené v původním bodu f) (tj. 24 hodin / 2. pracovní den). Za účelem odstranění pochybností o výkladu těchto ujednání zadavatel odstranil původní bod e) a posunul sekvenci navazujících bodů tohoto článku. Tato změna je zvýrazněna žlutým podkreslením a přeškrtnutím původního bodu e). 


Dotaz účastníka č. 2: 

V Příloze č. 6 zadávací dokumentace je u spotřebního materiálu uveden požadavek na minimální dobu exspirace 3 měsíce ode dne doručení. Kontrolní materiál je sice zařazen mezi spotřební materiál, avšak oproti ostatním položkám podléhá zvláštnímu režimu výroby a distribuce. 

Výrobce stanovuje maximální dobu použitelnosti kontrolních materiálů na 90 dnů od data výroby. Vzhledem k logistickému procesu trvajícímu přibližně 30 dnů jsou kontrolní materiály dodávány se zbývající exspirací cca 65–70 dnů. Tato doba plně pokrývá dvouměsíční cyklus jejich používání a materiály jsou vždy zcela spotřebovány v rámci své platné exspirace. 

Garantujeme pravidelné a kontinuální dodávky kontrolních materiálů v intervalu každých dvou měsíců, tak aby byl materiál vždy k dispozici v dostatečném množství a v době své plné použitelnosti. 

Z výše uvedených technologických a logistických důvodů není možné zajistit tří měsíční exspiraci ke dni doručení. Současně však plně zajišťujeme, že kontrolní materiály jsou vždy používány v době své platné exspirace a nemůže dojít k jejich nevyužití. 

Dovolujeme si vás proto požádat o potvrzení, že dvouměsíční pravidelné dodávky kontrolních materiálů se zbývající exspirací 65–70 dnů při doručení lze považovat za splnění požadavků zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele: 

Ano, zadavatel potvrzuje, že dvouměsíční pravidelné dodávky kontrolních materiálů se zbývající exspirací 65–70 dnů při doručení lze považovat za splnění požadavků zadávací dokumentace. V důsledku zaslaného dotazu zadavatel upravuje čl. V. odst. 1 KS, jakož i Přílohu č. 6, tak, že exspirace neotevřených balení dodávaného spotřebního materiálu musí činit min. 2 měsíce ode dne dodání kupujícímu. Změny jsou vyznačeny žlutou barvou. 

Vzhledem k tomu, že jde o vysvětlení, jež nemění požadavky na parametry soutěženého plnění, a nemá vliv na okruh účastníků, nedochází k prodloužení lhůty pro podávání nabídek.

S pozdravem
Pavel Pěnkava




